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1 Objetivo: 

El objetivo de este PON es establecer un procedimiento para la determinación cualitativa y 

cuantitativa de otras sustancias volátiles (anestésicos volátiles y otras sustancias volátiles) en 

muestras de origen biológico en la Sección de Toxicología, del DCF, del O.I.J. de Costa Rica. 

 

2 Alcance: 

El alcance de este procedimiento contempla los siguientes dos tipos de casos: 

2.1 Este procedimiento es aplicado para la determinación cualitativa y cuantitativa de anestésicos 

volátiles (halotano, etrano, sevoflurano, isoflurano y desflurano) en muestras de origen biológico 

(sangre, coágulo y tejido graso) recibidas en la Sección de Toxicología del DCF, en los casos 

donde se solicite la determinación en general de anestésicos volátiles o específicamente alguno 

de ellos.  La metodología para este tipo de determinación presenta los siguientes parámetros de 

validación (referencia de la validación: 3.8 y referencias de los criterios de aceptación de la 

validación: 3.4 y 3.5): 

Resumen de resultados de la determinación cuantitativa de sevoflurano en un ámbito de trabajo de 
0,0152 g/L a 0,3040 g/L: 

Parámetro validado 
Resultado GC7890 

obtenido esperado 
 

Límite de detección (g/L) 0,0037 <0,010  

Límite de cuantificación (g/L) 0,012 <0,033  

Linealidad-r  0,9996 >0,99  

Linealidad-F de ANOVA 7152 >(F tabla:6,6)  

Precisión-CV% <9% <15%  

%sesgo  <14% <20%  

    

Resumen de resultados de la determinación cualitativa de sevoflurano, halotano, etrano, isoflurano 
y desflurano: 

 

 

Parámetro validado 

Resultado GC7890  

obtenido esperado 

 

 

Selectividad y especificidad  
(variaciones de los CV% de lo índices de retención) 

<0,3% <2%  

Precisión-CV% de los índices de retención <0,2% <2%  

Límite de detección (g/L) 0,0073 <0,010  
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2.2 Este procedimiento es aplicado para la determinación cualitativa de sustancias volátiles 

(acetaldehido, metanol, éter, etanol, hexano, acetona, isopropanol, diclorometano, acetonitrilo, 

n-propanol, etilacetato, ciclohexano, isooctano, heptano, metil-etil-cetona, cloroformo, 1-

butanol, tolueno y xilenos) y la determinación cuantitativa de tolueno  en muestras de origen 

biológico (sangre, coágulo y orina) recibidas en la Sección de Toxicología del DCF, en los casos 

donde se solicite la determinación de sustancias volátiles en general o específicamente alguna 

de ellas. La metodología para este tipo de determinación presenta los siguientes parámetros de 

validación (referencia de la validación: 3.9 y referencias de los criterios de aceptación de la 

validación: 3.4 y 3.5): 

 

Resumen de resultados de la determinación cuantitativa de tolueno en un ámbito de trabajo de 
0,001078 g/L a 0,0802 g/L: 

Parámetro validado 
Resultado GC7890 

obtenido esperado 

Límite de detección (g/L) 0,00012 <0,00033  

Límite de cuantificación (g/L) 0,00041 <0,001  

Linealidad-r  0,999 >0,99  

Linealidad-F de ANOVA 2412,9 > (F tabla:6,6)  

Precisión-CV% <6% <15%  

Veracidad-%sesgo  <10% <20%  

 
 
  

   

Resumen de resultados de la determinación cualitativa de acetaldehido, metanol, eter, etanol, hexano, 
acetona, isopropanol, diclorometano, acetonitrilo, n-propanol, etilacetato, ciclohexano, isooctano, 
heptano, metil-etil-cetona, cloroformo, 1-butanol, tolueno y xilenos: 

 

Parámetro validado 

Resultado GC7890  

obtenido esperado 
 

 

Selectividad y especificidad  
(variaciones % de los CV% de los índices de retención) 

<0,3% <2%  

Precisión-CV% de los índices de retención <0,4% <2%  

Límite de detección de tolueno y xilenos (g/L) 0,001 <0,003  

Límite de detección de los otros volátiles (g/L) 0,01 <0,03  
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3.7  Standard Practices for Method Validation in Forensic Toxicology, SWGTOX Doc 003, revisión 

1, published May 20, 2013. 

3.8  Validación y estimación de incertidumbre de la determinación cuantitativa de sevoflurano o 

cualitativa de sevoflurano, halotano, etrano, isoflurano y desflurano en muestras de sangre 

por HS-GC-FID/FID con el equipo HS-GC7890-FID/FID. Informes 001-TOX-VAL-(1)-2014 y 

001-TOX-INC-(1)-2014. 

3.9  Validación y estimación de incertidumbre de la determinación cuantitativa de tolueno o 

cualitativa de acetaldehido, metanol, eter, etanol, hexano, acetona, isopropanol, 

diclorometano, acetonitrilo, n-propanol, etilacetato, ciclohexano, isooctano, heptano, metil-

etil-cetona, cloroformo, 1-butanol, tolueno y xilenos en muestras de sangre por HS-GC-

FID/FID con el equipo HS-GC7890-FID/FID. Informes 002-TOX-VAL-(1)-2014 y 002-TOX-INC-

(1)-2014. 

4 Equipos y Materiales: 

-Agitador de tubos de ensayo por inversión (rotatorio). 

-Balanza analítica, rango 0 a 200 g o similar, precisión +/- 0,0001 g o similar. 

-Balón aforado de 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL y 1000 mL, o similar. 

-Base de datos “Manejo de solicitudes y RAS”, versión actualizada, elaborada por el Dr. Marco 

Antonio Martínez Esquivel. (ver anexo 03). 

-Botellas de plástico con tapa de rosca de 125 mL, 250 mL, 500 mL o similar. 

-Bitácora de Control y uso de Equipo: “Cromatógrafo de gases con doble columna y doble detector 

FID.  Marca: Agilent.  Modelo: GC-7890/HSS-7697A”. 

-Bitácora de Control y uso de Equipo: “Cromatógrafo de gases con doble columna y doble detector 

FID.  Marca: Agilent.  Modelo: GC-8890/HSS-7697A”. 

-Cabina de Bioseguridad Clase 2-B2. 
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-Cámara de Bioseguridad tipo I. 

-Capilla de extracción. 

-Congelador (≤0°C). 

-Cromatógrafo de gases Agilent 7890, con automuestreador Head-space Agilent 7697A, con 

doble columna (DB-ALC1 y DB-ALC2) y doble detector FID, o similar. 

-Descapsulador para viales de espacio de cabeza de 20 mm. 

-Dilutor Microlab 500 o 600 Series Hamilton, con jeringas de dilución y con jeringas de muestreo 

con rango de 10 uL a 50000 uL, exactitud < a +/- 3,0%, o similar. 

-Formulario “Cuantificación y estimación de la incertidumbre (reporte muestras otros volátiles)” 

-Formulario “Cuantificación y reporte de controles (otros volátiles)” 

-Horno de laboratorio, rango 20-240º C (± 10º C). 

-Gabacha. 

-Gradillas para tubos. 

-Guantes desechables. 

-Hoja de cálculo “Machote curva de calibración de otros volátiles”, versión actualizada, elaborada 

por el Dr. Marco Antonio Martínez Esquivel. (ver anexo 5). 

-Lavadora automática de cristalería. 

-Lentes de seguridad. 

-Papel Kraft. 

-Pinzas de disección con diente de ratón. 

-Pipetas plásticas de transferencia de 5 mL o similar, nuevas. 

-Pizeta. 

-Recipiente plástico para desechos punzo-cortantes, de 1 L o similar. 

-Recipiente plástico para lavado de septum de 2,5 L o similar. 

-Refrigerador (0 a 10°C). 

-Sellador para viales de espacio de cabeza de 20 mm. 

-Sellos de aluminio para viales de espacio de cabeza de 20 mm, nuevos. 

-Septum de Teflon/Silicone con Liner-10/90 para sellos de aluminio de 20 mm. 

-Tijeras para disección. 

-Tinas plásticas de 20 L, 30 L o similar. 

-Toallas de papel desechable. 

-Viales de espacio de cabeza de 20 mm x 75 mm, o similar. 

-Pipetas de vidrio de 1 mL y 2 mL,  o similar. 

-Probetas de 25 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL, o similar. 
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Nota 1: 

Los viales de espacio de cabeza que tienen contacto directo con fluidos o tejidos biológicos se 

colocan en una tina con disolución de cloro para lavado de aproximadamente 0,5% a 1% por 

mínimo 4 horas, luego se lavan con jabón alcalino, se enjuagan con agua de grifo y se hornean 

a 140° C por lo menos por dos horas.  Los viales de espacio de cabeza que no tienen contacto 

directo con fluidos o tejidos biológicos se enjuagan con agua de grifo y se hornean a 140° C por 

lo menos por dos horas. 

Las pipetas y los balones se lavan con jabón alcalino, se enjuagan con agua de grifo y se enjuagan 

tres veces con agua desionizada. Esta cristalería no se hornea, debe colocarse invertida para que 

escurra y esperar a que esté seca. 
 

Los beakers y probetas se lavan con jabón alcalino, se enjuagan con agua de grifo, se enjuagan 

tres veces con agua desionizada.  Esta cristalería puede ser horneada a 140° C por lo menos por 

dos horas o puede colocarse invertida para que escurra y esperar a que esté seca. 

Descarte la cristalería quebrada en un recipiente plástico para desechos punzo-cortantes. 

Los materiales que están en contacto directo con fluidos o tejidos biológicos como las pinzas de 

disección con diente de ratón, los Septum de Teflon/Silicone con Liner-10/90 para sellos de 

aluminio de 20 mm, las tijeras para disección y las gradillas para tubos se colocan en una tina o 

en el recipiente plástico para lavado de septum de 2,5 L con disolución de cloro para lavado de 

aproximadamente 0,5% a 1% por mínimo 4 horas, luego se lavan con jabón alcalino, se enjuagan 

con agua de grifo y agua desionizada.  Este material no se hornea, deben dejarse sobre toallas 

de papel para que escurran y esperar a que estén secos. 

Las botellas de plástico con tapa de rosca y el garrafón de plástico con llave de dispensado, se 

enjuagan con agua de grifo y se enjuagan tres veces con agua desionizada. Este material no se 

hornea, deben colocarse invertidos para que escurran y esperar a que estén secos. 

El sellador y el descapsulador se limpian con papel toalla impregnado de disolución de cloro al 

0,5%. 

 

5 Reactivos y Materiales de Referencia: 

-Agua desionizada. 

-Dimetilsulfoxido (DMSO), calidad reactivo o similar. 

-1,4-Dioxano calidad reactivo o similar. 

-Disolución de 1,4-Dioxano 1,03 g/L (Estándar interno, Ver Anexo Número 1). 

-Disolución de cloro al 0,5% (Ver Anexo Número 1). 

-Disolución de cloro concentrada al 10%, 12% o similar, se adquiere comercialmente. 

-Disolución de cloro para desinfección de aproximadamente 0,5% a 1% (Ver Anexo Número 1). 

-Disoluciones de un analito volátil o mezclas de analitos volátiles de diferentes concentraciones 

(madre, intermedia o trabajo), utilizadas en la preparación de disoluciones de controles y 

calibradores, preparadas a partir de Material de referencia (Ver Anexo Número 1). 

-Gas ultrapuro (hidrógeno, helio y aire). 

-Jabón alcalino. 

-Material de referencia de Etrano, Halotano, Sevoflurano, Isoflurano y Desflurano; calidad 

estándar analítico USP o similar. 
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-Material de referencia de Etrano, Halotano, Sevoflurano, Isoflurano y Desflurano; calidad 

estándar de referencia Ph. Eur. o similar. 

-Material de referencia de los diferentes analitos volátiles, con pureza de 99%GC o mayor, calidad 

reactivo o similar (Acetaldehído, Acetona, Acetonitrilo, 1-butanol, Ciclohexano, Cloroformo, 

Diclorometano, Etanol, Eter, Etilacetato, Heptano, Hexano, Isooctano, Isopropanol, Metanol, 

Metil-etil-cetona, N-propanol, Tolueno, Xileno). 

-Sangre de caballo o de donador humano anticoagulada en tubos de ensayo. 

 

6 Condiciones Ambientales: 

 

No. 

 

Condición ambiental 

 

Valor mínimo 

 

Valor máximo 

 

Otras características 

 

1 Temperatura en el 

proceso de preparación 

de muestras con ayuda 

del dilutor 

No es crítico 

para el proceso 

No es crítico 

para el proceso 

Se recomienda utilizar cámara 

de bioseguridad tipo I para 

preparación de muestras, 

capilla de extracción de gases 

para manejo de solventes o 

cabina de bioseguridad clase 

2-B2 para ambos procesos. 

 

 

7 Procedimiento: 

7.1  Labores previas al análisis de calibradores, controles y muestras: 

7.1.1 Utilice las Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional descritas en el punto 11 de este 

procedimiento. 

7.1.2 Como funcionario encargado del análisis, previo al montaje de calibradores, controles o 

muestras limpie la mesa de trabajo con disolución de cloro al 0,5% utilizando toallas 

desechables, nunca con alcohol o algún otro desinfectante que contenga sustancias 

volátiles.  Prepare el área de trabajo con papel Kraft (la limpieza y preparación del área 

de trabajo puede realizarse desde el día anterior al montaje del análisis).  Cierre las 

ventanas, celosías y la puerta del cuarto de análisis para minimizar la presencia de 

posibles sustancias volátiles en el ambiente. 

7.1.3 Saque los reactivos (estándar interno, controles o calibradores) a utilizar que se conservan 

en refrigeración y déjelos atemperar en el cuarto de volátiles mínimo media hora antes 

de su utilización. 

7.1.4 Encienda el dilutor que va a utilizar en el análisis, seleccione el método del equipo según 

el analito a analizar (ver anexo 02).  Acondicione el dilutor (revisión de jeringas, tuberías 

y cebado de vías). 

7.1.5 Verifique el suministro de gases y encienda el cromatógrafo y el automuestreador que va 

a utilizar en el análisis si se encontraran apagados.  Seleccione el método del equipo según 

el analito a analizar. (ver anexo 03) 

7.1.6 Verifique que el equipo alcanza las condiciones del método a utilizar. 
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7.2  Montaje de una muestra, calibrador, control o blanco en los viales de espacio de 

cabeza con ayuda del dilutor: 

7.2.1 En el caso de controles, calibradores y muestras reales líquidas, con ayuda del dilutor 

coloque 500uL de muestra, 450 uL estándar interno o cualquier otro reactivo que el 

método del dilutor indique (ver anexo 02) dentro del vial de espacio de cabeza. 

7.2.2 En el caso de los blancos, realice el punto anterior sustituyendo la cantidad de muestra 

por agua desionizada. 

7.2.3 En el caso de muestras reales sólidas (coágulo o tejido graso), con ayuda de una balanza 

analítica, pinzas de disección con diente de ratón, pipetas plásticas de transferencia y 

tijeras para disección, coloque y pese 0,500 ± 0,001 g de muestra masa equivalente al 

volumen de 500 uL, asumiendo una densidad de la muestra sólida de 1 g/mL) dentro del 

vial de espacio de cabeza (la muestra debe tomarse de la parte interna del tejido y estar 

picada finamente).  Inmediatamente después con ayuda del dilutor coloque 450 uL 

estándar interno o cualquier otro reactivo que el método del dilutor indique (ver anexo 

02) dentro del vial de espacio de cabeza. 

7.2.4 Selle cada vial con un sello de aluminio con el septum de teflon/silicone. 

7.3  Análisis de una curva de calibración y/o controles: 

7.3.1 Monte en el mismo momento la curva de calibración, los controles y el análisis en serie 

de muestras. 

7.3.2 La curva de calibración debe elaborarse con 5 niveles de calibración de cada sustancia 

volátil como mínimo y cada nivel de calibración debe analizarse por duplicado como 

mínimo.  Los niveles de calibración utilizados deben encontrarse dentro del ámbito de 

trabajo declarado en el alcance de este procedimiento. 

7.3.3 Para elaborar y verificar la curva de calibración de un analito puede utilizar niveles de 

calibración y controles adquiridos comercialmente con concentraciones certificadas del 

analito (materiales de referencia certificados) o niveles de calibración y controles 

preparados en el laboratorio a partir de material de referencia del analito. (ver anexo 01) 

7.3.4 Realice la preparación y/o montaje de las réplicas de cada nivel de los calibradores y 

controles en el dilutor, como lo indica el anexo 01, el anexo 02 y el punto 7.2 de este 

procedimiento. 

7.3.5 Programe una secuencia en el cromatógrafo de gases con el orden de los calibradores y/o 

controles a analizar.  Salve la secuencia con la fecha del análisis y una letra para indicar 

el orden de las secuencias (por ejemplo, 20MARZO2015A.s) 

7.3.6 Al programar la secuencia tome en cuenta los siguientes aspectos: 

7.3.6.1 Cada nivel de calibrador o control debe analizarse mínimo por duplicado. 

7.3.6.2 Las réplicas de los niveles de la curva de calibración deben montarse en series de 

orden ascendente de la concentración (ejemplo de análisis de una curva de 10 niveles 

y tres réplicas por nivel: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 y 1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10). 

7.3.6.3 Inicie la secuencia con un blanco en el vial #1, luego coloque las series ascendentes 

de réplicas de los niveles de la curva. 
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7.3.6.4 Coloque un blanco posterior al nivel más alto de cada serie ascendente de los niveles 

de la curva. 

7.3.6.5 Coloque las réplicas de los controles en la secuencia posterior a los niveles de la curva, 

agrupadas por nivel de concentración y en orden ascendente de la concentración 

(ejemplo de análisis de controles de 3 niveles de concentración y dos réplicas por 

nivel: 1-1, 2-2 y 3-3). 

7.3.7 Realice el análisis de cada nivel de los calibradores y/o controles en el cromatógrafo con 

el método correspondiente al analito o grupo de analitos a analizar. (ver anexo 03 y 04) 

Verifique que el cromatógrafo tiene las condiciones del método a utilizar y está listo, antes 

de iniciar la secuencia en el cromatógrafo. 

7.3.8 Una vez finalizada la corrida cromatográfica y creada la curva de calibración dentro del 

método del cromatógrafo, salve el método con la curva actualizada en el directorio 

correspondiente de la computadora del equipo con el nombre del método y salve otra 

copia del método con el nombre de la fecha en que se montó la curva (por ejemplo, 

20MARZO2015.m) en el directorio y subdirectorio correspondiente. (ver anexo 03) 

7.3.9 Una vez obtenidos los datos de los niveles, introduzca los valores de área del analito y del 

estándar interno para crear una curva del analito volátil en la hoja de cálculo “Machote 

curva de calibración de otros volátiles” (ver anexo 5).  Guarde el nuevo archivo de la curva 

con la fecha de realización, la fecha introdúzcala en el formato DDMESAAAA, dos números 

para el día las letras del mes y cuatro números para el año, ejemplo “curva de sevoflurano 

20MARZO2016”. (ver anexo 03) 

7.3.10  Revise que la curva de calibración cumple los criterios de aceptación o rechazo 

establecidos en el punto 8.1. 

7.3.11  En el caso de los controles montados junto con una curva de calibración para verificar su 

exactitud, calcule la concentración de estos como lo indica el punto 9.1 de este 

procedimiento. 

7.3.12  Revise el promedio y la variación de las réplicas de los controles calculados en el punto 

anterior y verifique que los controles cumplen los criterios de aceptación o rechazo 

establecidos en el punto 8.2. 

7.4  Procesamiento de muestras reales: 

7.4.1 Seleccione como funcionario de la unidad de tramite rápido, utilizando la Base de datos 

“Manejo de solicitudes y RAS”, los objetos registrados en el SADCF y pendientes de análisis 

que pueden formar parte de un grupo de muestras de análisis en serie de otras sustancias 

volátiles. 

Nota 2: La Base de datos “Manejo de solicitudes y RAS” contiene los casos y objetos registrados 

en el SADCF y pendientes de análisis.  Dicha base de datos se alimenta con los datos de cada 

caso en el momento que se realiza la apertura de este o posterior al registro de un caso en el 

SADCF que corresponda a una toma de muestra (en los casos de pacientes muestreados por 

personal de la sección en el DCF).  A partir de la información incluida en esta base de datos, se 

generan las listas de objetos a incluir en un proceso de análisis en serie de volátiles. 

Nota 3: Las muestras para análisis de sustancias volátiles se analizan en grupos de análisis en 

serie, que varían su número de muestras dependiendo la capacidad de viales de espacio de 

cabeza de los automuestreadores de los cromatógrafos.  En el caso de los otros analitos volátiles 

la sección maneja un porcentaje muy bajo de solicitudes mensualmente, estas muestras deben 
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analizarse lo antes posible una vez ingresen al laboratorio, aún si la lista incluye un solo objeto 

de un caso. 

7.4.2 Seleccione, como funcionario de la unidad de tramite rápido, utilizando la Base de datos 

“Manejo de solicitudes y RAS”, la información para generar una lista de objetos a analizar 

en un proceso de análisis en serie de otras sustancias volátiles.  En el caso de otros 

volátiles, utilice esta información de la base de datos para actualizar la hoja denominada 

“Insertar Lista de RAS” de la hoja de cálculo de la curva de calibración vigente creada en 

el punto 7.3.9 de este procedimiento y guarde el archivo de la curva con el mismo nombre 

asignado en el punto 7.3.9 de este procedimiento. 

7.4.3 Entregue la lista al encargado de la bodega de indicios para que proceda a buscar las 

muestras y entregarlas por el SADCF al funcionario encargado del análisis. 

7.4.4 Reciba el grupo de muestras para análisis en serie por medio del SADCF, verifique los 

números de objeto recibidos contra la hoja denominada “Insertar Lista de RAS” respectiva 

de la fecha del análisis en serie, creada en el punto 7.4.2 de este procedimiento. 

7.4.5 Agite las muestras en un agitador de tubos por inversión aproximadamente 10 minutos 

antes de utilizarlas. 

7.4.6 Rotule los viales de espacio de cabeza con el número de objeto de la muestra a analizar. 

7.4.7 Monte las muestras en los viales de espacio de cabeza como lo indica el punto 7.2 de este 

procedimiento. 

7.4.8 En el caso de los otros analitos volátiles complete con las muestras analizar la secuencia 

de la curva de calibración y controles, programada en el punto 7.3.5 de este procedimiento 

y coloque los viales de espacio de cabeza en el cromatógrafo de gases en el orden de las 

muestras a analizar. 

7.4.9 Seleccione en el cromatógrafo la secuencia programada para el análisis en serie de 

muestras.  El orden de los viales debe ser verificado por otro funcionario distinto al que 

montó el análisis, dicha verificación debe anotarse en el registro de análisis en serie del 

SADCF correspondiente a esa secuencia de muestras.  La verificación idealmente debe 

realizarse antes de iniciar la secuencia en el cromatógrafo, pero también puede ser 

realizada una vez finalizado el análisis, al momento de retirar los viales del 

automuestreador. 

7.4.10  Verifique que el equipo tiene las condiciones del método a utilizar y está listo, antes de 

iniciar la secuencia en el cromatógrafo. 

7.4.11  Una vez finalizado el análisis de la secuencia de muestras en el cromatógrafo, retire los 

viales del automuestreador. 

7.4.12  Realice los cálculos de las muestras y reporte los resultados en el SADCF como lo indican 

los puntos 9 y 10 de este procedimiento. 

7.4.13  Al completar el análisis de las muestras, entregue por medio del SADCF las muestras 

analizadas al encargado de la bodega de indicios. 
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8 Criterios de Aceptación o Rechazo de Resultados: (Referencias: 3.3 y 3.4) 

8.1  Curva de calibración: 

No. Criterio de Aceptación Valor Límite Corrección Aplicable 

1 Coeficiente de correlación “r” de 

la curva de calibración 

Mínimo 0,995 Repetir la curva de calibración 

2 CV% de las réplicas de cada nivel 

de calibración 

<15% (En el LC 

<20%) 

Repetir la curva de calibración 

3 Diferencia entre el valor de 

concentración certificado o 

preparado de un nivel de 

calibración y el valor calculado 

con la curva de calibración 

<20% Repetir la curva de calibración 

8.2  Controles 

No. Criterio de Aceptación Valor Límite Corrección Aplicable 

1 Controles que se 

utilizan para verificar la 

exactitud de la curva de 

calibración.  Para la 

valoración de este tipo 

de control se utiliza el 

promedio y CV% de las 

réplicas analizadas. 

El sesgo relativo debe ser 

<15% (En el LC <20%) y el 

CV% de las réplicas de los 

controles <15% (En el LC 

<20%) 

- Si uno o más niveles de control 

se encuentran fuera de los 

parámetros establecidos debe 

repetirse el análisis con un nuevo 

control preparado.  Si el problema 

persiste realice un estudio de 

causa efecto para detectar la 

causa asignable y tratar de 

eliminarla o minimizarla al 

máximo para evitar una nueva 

desviación.  Para esto deben 

revisarse aspectos como el 

funcionamiento del dilutor, 

funcionamiento del cromatógrafo 

de gases, fecha de vencimiento 

del material de referencia, etc.  

Una vez corregido el problema 

debe repetirse la curva de 

calibración si el problema se 

encontraba en el funcionamiento 

del dilutor o cromatógrafo de 

gases. 

8.3  Muestras 

No. Criterio de Aceptación Valor Límite Corrección Aplicable 

1 Identificación 

cualitativa de un analito 

- Que se detecte la presencia 

del analito y del estándar 

interno en ambas réplicas de 

la muestra 

 

- Si el estándar interno no está 

presente en ambas réplicas de una 

muestra, el análisis de esta 

muestra tiene que repetirse. 
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- Que el valor de tiempo de 

retención absoluto para los 

analitos en la muestra no 

difiera en más de 2% con 

respecto al tiempo promedio 

de estos en los controles 

respectivos utilizados o que el 

valor de tiempo de retención 

relativo o índice de retención 

para los analitos en la 

muestra, no difiera en más de 

1 % con respecto al índice de 

retención promedio de estos 

en los controles respectivos 

utilizados. 

- Si el estándar interno solo está 

presente en una de las réplicas y 

en ambas réplicas no se detecta el 

analito, puede reportarse el caso 

como no se detectó por dicho 

analito. 

 

- Si el estándar interno solo está 

presente en una de las réplicas y se 

detecta la presencia de analito en 

alguna de las réplicas, debe 

repetirse el análisis. 

 

 

2 Variabilidad en la 

cuantificación de las 

réplicas de una muestra 

de sangre y orina. 

La variación entre las réplicas 

respecto al promedio 

calculado debe ser menor a 

20%. 

Si una muestra presenta una 

variación mayor a los parámetros 

establecidos, se debe revisar la 

muestra para descartar la 

presencia de microcoágulos (si la 

muestra presenta microcoágulos 

puede sonificarse para tratar de 

eliminarlos) y realizar de nuevo el 

montaje de la muestra.  Si en el 

segundo montaje vuelve a 

obtenerse variaciones mayores a 

lo establecido, se debe buscar otro 

tubo de la misma muestra, para 

realizar el montaje.  Si aún 

persisten valores mayores a lo 

establecido o si no se tiene más 

tubos de la misma muestra para 

repetir, debe reportarse el valor de 

la primera medición realizada 

indicando en el Dictamen 

Criminalístico que la muestra 

presentaba una variabilidad mayor 

a lo normal. 

3 Variabilidad en el valor 

de área del estándar 

interno de una muestra 

El valor de área del estándar 

interno de una muestra no 

debe presentar una variación 

mayor al 50% del valor 

promedio de área del 

estándar interno de los 

calibradores. 

Si el valor no cumple el parámetro 

establecido respecto al estándar 

interno en una muestra, el análisis 

de esa muestra debe repetirse. Si 

vuelve a ocurrir debe reportarse la 

muestra como insatisfactoria. 

4 Variabilidad en la 

cuantificación de las 

La variación entre las réplicas 

respecto al promedio 

Si una muestra presenta una 

variación mayor a los parámetros 

establecidos, se debe realizar de 
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réplicas de una muestra 

de coágulo 

calculado debe ser menor a 

20%. 

nuevo el montaje de la muestra.  Si 

en el segundo montaje vuelve a dar 

mayor a lo establecido, debe 

reportarse el valor de las 

mediciones indicando en el 

Dictamen Criminalístico que la 

muestra presentaba una 

variabilidad mayor a lo normal. 

 

9 Cálculos y evaluación de la incertidumbre: 

Nota 4: La cuantificación de analitos volátiles en los controles y en las muestras de origen 

biológico se realiza por medio de un ajuste de calibración doblemente ponderado.  La estimación 

ponderada de los parámetros de la curva de calibración de la hoja de cálculo “Machote curva de 

calibración de otros volátiles” se realiza utilizando las fórmulas de mínimos cuadrados ponderados 

mostradas en el anexo 6 y referenciadas en 3.6 y 3.7. 

9.1 Cálculos de controles: 

9.1.1 Realice los cálculos de los controles analizados junto con una curva de calibración para 

verificar su exactitud, de acuerdo con los siguientes pasos: 

9.1.1.1 Una vez obtenidos los datos de las réplicas de los controles analizados, introduzca los 

valores de área del analito y del estándar interno de cada réplica según corresponda 

entre las hojas denominadas “Replica 1” a “Réplica 108” de la hoja de cálculo 

correspondiente. 

9.1.1.2 Introduzca en la hoja de reporte de controles de los casos de otros volátiles (“Reporte 

controles”) los datos de identificación de los controles analizados: tipo de control, casa 

comercial, número de catálogo, lote o fecha de preparación, fecha de análisis, iniciales 

del funcionario encargado de realizar el análisis, iniciales del funcionario encargado de 

realizar el cálculo. 

9.1.1.3 Imprima o guarde en PDF u otro formato electrónico el registro del formulario 

“Cuantificación y reporte de controles (otros volátiles)” de la hoja “Reporte controles” 

en el caso de otros volátiles. 

9.2 Cálculos de muestras reales: 

9.2.1 Realice los cálculos de las muestras analizadas en la hoja de cálculo de la curva de 

calibración de la fecha del análisis en serie, (ver anexo 03, 04 y 05) de acuerdo con los 

siguientes pasos: 

9.2.1.1 Una vez obtenidos los datos de las réplicas de las muestras analizadas, introduzca los 

valores de área del analito y del estándar interno de cada réplica según corresponda 

entre las hojas denominadas “Replica 1” a “Réplica 108” de la hoja de cálculo. 

9.2.1.2 Introduzca en la hoja de reporte de los casos de otros volatiles (“Reporte muestras”), 

de la hoja de cálculo respectiva los siguientes datos: tipo de muestra, tipo de tubo 

(respecto al color del tapón: gris, morado o rojo), número de DCF del caso, número 

de objeto analizado, fecha de análisis, iniciales del funcionario encargado de realizar 

el análisis, iniciales del funcionario encargado de realizar el cálculo. 
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9.2.1.3 Imprima o guarde en PDF u otro formato electrónico el registro del formulario de 

reporte de cada caso de la hoja respectiva de la hoja de cálculo de la curva de 

calibración de la fecha del análisis en serie: el Formulario “Cuantificación y estimación 

de la incertidumbre (reporte muestras otros volátiles)” de la hoja “Reporte muestras”. 

9.2.1.4 Verifique que la variación de las réplicas de las muestras analizadas se acepta de 

acuerdo con los criterios expuestos en el punto 8.3 de este procedimiento, sino aplique 

la corrección indicada. 

 

9.3  Evaluación de la incertidumbre: 

Para la evaluación de la incertidumbre de esta metodología se siguen los lineamientos 

establecidos en el “Procedimiento Para la Estimación de incertidumbre de los análisis forenses” 

(Ver informes de cálculo de incertidumbre referenciados en 3.8 y 3.9). 

La hoja de cálculo “Machote curva de calibración de otros volátiles” realizan la estimación de las 

incertidumbres expandidas de la forma numérica y la forma tradicional de la GUM. 

En la cuantificación de los otros analitos volátiles las incertidumbres expandidas obtenidas por la 

hoja de cálculo corresponden al intervalo con k=2 p=0,9545 normal. 

 

10 Reporte de Análisis y Resultados: 

10.1 Para el reporte de los resultados, tome en cuenta los criterios generales para la 

identificación y reporte de sustancias indicados en el PON Manejo General de Casos en la 

Sección de Toxicología Forense. 

10.2 En los casos con resultados positivos o no se detectó, reporte como tal los resultados en el 

SADCF y en el Dictamen Criminalístico tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

10.3 En las muestras líquidas reporte los resultados de las concentraciones detectadas de los 

diferentes analitos volátiles de forma cuantitativa en g/L.  En el caso de muestras sólidas 

(como coágulo y tejido graso), reporte los resultados en forma cualitativa. 

10.4 Reporte los resultados cualitativos como positivos para un analito volátil si la concentración 

calculada es mayor al límite de detección estimado.  Reporte los resultados cuantitativos 

como positivos para un analito volátil si la concentración calculada es mayor al límite de 

cuantificación estimado. 

10.5 Reporte los resultados cuantitativos y su incertidumbre asociada como lo indica el apartado 

“Reporte de resultados del PON Manejo General de Casos en la Sección de Toxicología 

Forense. 

10.6 Si una muestra cuantificada da como resultado un valor mayor al LCS del método, reporte 

el valor como mayor al LCS. 

 

11 Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional: 

• Las muestras deben manipularse con todos los cuidados que requieren las muestras de 

origen biológico.  Utilice siempre gabacha, anteojos de seguridad y guantes desechables 

al manipular las muestras. 
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• Los tubos con muestras deben transportarse dentro del laboratorio en las gradillas 

destinadas para este uso. 

• Siempre que salga del área de laboratorios, deseche los guantes, lávese las manos y deje 

la gabacha en la entrada de este. 

• No abra ningún recipiente con disolventes volátiles fuera de la capilla de extracción de 

gases. 

• Si ocurre un derrame de algún reactivo refiérase al Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Departamento de Ciencias Forenses. 

• Informe cualquier accidente donde se presuma contacto con material bio-infeccioso al 

Jefe de Sección o quién este encargado del laboratorio en ese momento para que se le 

indique el procedimiento a seguir. 

• Si ocurre contacto de algún reactivo con los ojos, acuda inmediatamente a la ducha para 

ojos que se encuentra en el laboratorio. 

• Si ocurre algún derrame importante de disolventes o ácido en la ropa o la piel utilice la 

ducha que se encuentra en el laboratorio. 

 

12 Simbología: 

CV%:   Coeficiente de variación porcentual 

DCF:    Departamento de Ciencias Forenses 

DMSO:   Dimetilsulfoxido 

HS/GC/FID/FID : Cromatografía de gases con espacio de cabeza (head-space) y doble columna 

y doble detector de ionización de llama 

g:    Gramos 

GC:    Cromatografía de gases 

g/kg:   Gramos por kilogramo 

g/L:    Gramos por litro 

GUM:   Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida 

L:     Litro 

LC:    Límite de cuantificación 

LCS:    Límite de cuantificación superior 

mL:    Mililitro 

mm:    Milímetro 

N/A:    No aplica 

O.I.J:   Organismo de Investigación Judicial 

OQ/PV:   Calificación Operacional/Verificación de Rendimiento 

PDF:    Formato de Documento Portable 

PON:   Procedimiento de Operación Normado 

Ph. Eur.:  Farmacopea Europea 

RAS:   Registro de análisis en serie 
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SADCF:   Sistema Automatizado del Departamento de Ciencias Forenses 

SCD:   Solicitud de cambio documental 

SGC:   Sistema de Gestión de Calidad 

TA:    Temperatura Ambiente 

TLF:    Técnico Laboratorista Forense 

UGC:   Unidad de Gestión de Calidad 

uL:    Microlitro 

USP:    Farmacopea de Estados Unidos de América 

 

13 Terminología: 

N/A 

 

14 Anexos 

No. de Anexo Nombre del Anexo 

1 Preparación de reactivos y ejemplos de preparación de disoluciones calibrador 

y control de analitos volátiles 

2 Condiciones de los métodos del dilutor según analito 

3 Distribución de métodos cromatográficos, hojas de cálculo, base de datos y 

archivos según analitos, uso, equipos, ubicaciones en computadora de equipo 

y servidores. 

4 Condiciones de los métodos cromatográficos según analito y cromatógrafo 

5 Ejemplos de hojas que componen la hoja de cálculo: “Machote curva de 

calibración de otros volátiles” 

6 Fórmulas de regresión y ponderación utilizadas en las hojas de cálculo 

“Machote curva de calibración de etanol y congéneres” y “Machote curva de 

calibración de otros volátiles” 
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ANEXO NÚMERO 1 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y EJEMPLOS DE PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

CALIBRADOR Y CONTROL DE ANALITOS VOLÁTILES 

 

 

Preparación de la disolución de cloro al 0,5%: 

1. Verifique en la etiqueta de la disolución de cloro concentrada que se adquiere 

comercialmente la concentración de esta. 

2. Determine el volumen que necesita de la disolución de cloro concentrada para preparar el 

volumen requerido de la disolución de cloro al 0,5%, utilizando la siguiente formula: 

 

(Cd) x (Vd) = (Cc) x (V) 

despejando se obtiene: (V) = (Cd) x (Vd) / (Cc) 

donde: 

(CD): Concentración deseada, 0,5%. 

(Vd): Volumen requerido de la disolución de la concentración deseada a preparar. 

(Cc): Concentración conocida de la disolución de cloro concentrada que se adquiere 

comercialmente 

(V)= Volumen en mililitros de la disolución de cloro concentrada que se adquiere comercialmente 

de concentración conocida. 

 

3. Utilizando una probeta adecuada al volumen a medir, adicione el volumen de la disolución 

de cloro concentrada adquirida comercialmente(V) al recipiente que va a contener la 

disolución de cloro al 0,5% (ejemplo: el recipiente puede ser una pizeta de 500mL, Vd= 

500 mL). 

4. Utilizando una probeta adecuada al volumen a medir, adicione el volumen de agua 

desionizada necesario para completar el volumen de la disolución de cloro al 0,5% 

deseado. 

5. Agite suavemente por inversión manual.  Identifique el recipiente que va a contener la 

disolución preparada como “Disolución de cloro al 0,5%” y rotule con la fecha de 

preparación e iniciales de quién la prepara. 

6. Almacene a temperatura ambiente.  Esta disolución es estable al menos por 1 mes. 

 

Ejemplo: en el siguiente cuadro se presentan ejemplos de algunos volúmenes y concentraciones 

utilizadas en la preparación de una disolución de cloro al 0,5%: 

 

Concentra-

ción 

deseada 

Volumen de la 

disolución de la 

concentración 

deseada 

Concentración 

conocida de la 

disolución de 

cloro concen-

trada  

Volumen de la diso-

lución de cloro con-

centrada, se ad-

quiere comercial-

mente 

Volumen necesario agregar 

de agua destilada para 

completar el volumen de la 

disolución de cloro deseada 

(Cd: %) (Vd: mL) (Cc: %) (V: mL) (mL) 

0,5 500 12 21 479 

0,5 1000 12 42 958 

0,5 500 10 25 475 

0,5 1000 10 50 950 
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Preparación de la disolución de cloro para desinfección de aproximadamente 0,5% a 

1%: 

1. Verifique en la etiqueta de la disolución de cloro concentrada que se adquiere 

comercialmente la concentración de esta. 

2. Determine el volumen que necesita de la disolución de cloro concentrada para preparar el 

volumen requerido de la disolución de cloro para lavado de aproximadamente 0,5% a 1%, 

utilizando la siguiente formula: 

 

(Cd) x (Vd) = (Cc) x (V) 

despejando se obtiene: (V) = (Cd) x (Vd) / (Cc) 

 

donde: 

(CD): Concentración deseada, aproximadamente 0,5% a 1%. 

(Vd): Volumen requerido de la disolución de la concentración deseada a preparar. 

(Cc): Concentración conocida de la disolución de cloro concentrada que se adquiere 

comercialmente 

(V): Volumen en mililitros de la disolución de cloro concentrada que se adquiere 

comercialmente de concentración conocida. 

 

3. Utilizando una probeta adecuada al volumen a medir, adicione el volumen de la disolución 

de cloro concentrada adquirida comercialmente(V) al recipiente que va a contener la 

disolución de cloro para desinfección de aproximadamente 0,5% a 1% (ejemplo: el 

recipiente puede ser una tina plástica para lavado de 30 L de volumen aproximado, Vd= 

30000mL). 

4. Adicione agua de grifo hasta aproximadamente la mitad del volumen del recipiente utilizado 

para contener la disolución de cloro para desinfección de aproximadamente 0,5% a 1% 

deseado.  En el caso del recipiente plástico para desechos líquidos del dilutor de 1 L o 

similar adicione agua hasta un cuarto del volumen del recipiente. 

5. Prepare esta disolución inmediatamente antes de usar y descártela después de ser utilizada. 

 

Ejemplo: en el siguiente cuadro se presentan ejemplos de algunos volúmenes y concentraciones 

utilizadas en la preparación de una disolución de cloro para desinfección de 

aproximadamente 0,5% a 1%: 

 

Concentración 

deseada aproxi-

mada 

Volumen de la disolu-

ción de la concentra-

ción deseada 

Concentración conocida 

de la disolución de 

cloro concentrada  

Volumen de la disolución de 

cloro concentrada, se ad-

quiere comercialmente 

(Cd: %) (Vd: mL) (Cc: %) (V: mL) 

0,5 20000 12 750 

0,5 30000 12 1250 

0,5 20000 10 1000 

0,5 30000 10 1500 

0,5 2500 12 100 

0,5 2500 10 125 

0,5 1000 12 42 

0,5 1000 10 50 
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Preparación de la disolución de estándar interno para otros analitos volátiles, 1,4-

dioxano 1,03 g/L: 

1. Adicione 1 mL de 1,4-dioxano, con ayuda de un equipo volumétrico adecuado al volumen 

a medir (por ejemplo una pipeta de vidrio de 1mL o 2 mL o un dilutor), a un balón aforado 

de 1000 mL y afore con agua desionizada. 

2. Trasvase la disolución a botellas plásticas de 125 mL, 250 mL y/o 500 mL.  Tápelas, 

identifique la disolución y rotule. 

3. Almacene en refrigeración (0 a 10°C) hasta su uso.  Esta disolución es estable al menos 

por 1 año. 

 

 

Preparación de disoluciones de un analito volátil o mezclas de analitos volátiles a partir 

de material de referencia líquido y de pureza conocida 

1. Utilice la siguiente fórmula para calcular los volúmenes necesarios, de un analito o de los 

diferentes analitos de una mezcla, para preparar una disolución. 

 

𝐶𝑓=
𝑑 × (𝑝 100⁄ ) × 𝑉𝑖 × 1000

𝑉𝑓
 

Donde: 

Cf = Concentración final del analito volátil en g/L en la disolución 

d = Densidad del material de referencia del analito volátil en kg/L 

p = Porcentaje de pureza del material de referencia 

Vi = Volumen agregado del material de referencia del analito volátil 

Vf = Volumen final de la disolución 

 

2. Agregue el disolvente requerido para el analito o grupo de analitos (por ejemplo DMSO), a 

un balón aforado con capacidad igual al volumen (Vf) requerido de la disolución madre 

(por ejemplo: 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL u otro), agregue como mínimo la mitad de 

la capacidad del balón. 

3. Utilizando un equipo volumétrico adecuado al volumen a medir, agregue el volumen 

necesario del material de referencia (Vi) del analito o grupo de analitos al balón aforado. 

4. Afore con el disolvente requerido para el analito o grupo de analitos. 

5. Si la disolución preparada es una disolución madre que se utilizara en la preparación de 

otras disoluciones, no se almacena, se prepara en el momento que se van a utilizar y el 

sobrante se descarta. 

6. En el caso que la disolución preparada sea un nivel de una curva de calibración, no se 

almacena, se prepara en el momento que se va a utilizar y el sobrante se descarta. 
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Preparación de disoluciones de un analito volátil o mezclas de analitos volátiles 

(intermedias, de trabajo, niveles de curva de calibración o niveles de control) a partir 

de una disolución inicial preparada y de concentración conocida 

1. Utilice la siguiente fórmula para calcular los volúmenes necesarios de una disolución inicial 

de un analito o mezcla de analitos de concentración conocida, para preparar una disolución 

final de concentración y volumen determinada. 

 

𝐶𝑓 =
𝐶𝑖 × 𝑉𝑖
𝑉𝑓

 

Donde: 

Cf = Concentración final del analito volátil en g/L en la disolución preparada 

Vf = Volumen final de la disolución preparada del analito volátil 

Ci = Concentración del analito volátil en g/L en la disolución inicial 

Vi = Volumen agregado de la disolución inicial del material de referencia del analito volátil 

 

2. Agregue el disolvente requerido para el analito o grupo de analitos (por ejemplo DMSO), a 

un balón aforado con capacidad igual al volumen (Vf) requerido de la disolución madre 

(por ejemplo: 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL u otro), agregue como mínimo la mitad de 

la capacidad del balón. 

3. Utilizando un equipo volumétrico adecuado al volumen a medir, agregue el volumen 

necesario del material de referencia (Vi) del analito o grupo de analitos al balón aforado. 

4. Afore con el disolvente requerido para el analito o grupo de analitos. 

5. En el caso que la disolución preparada sea una disolución intermedia o de trabajo, 

normalmente no se almacena, prepare en el momento que se va a utilizar y el sobrante 

se descarta. 

6. En el caso que la disolución preparada sea un nivel de una curva o un nivel de control de 

otro analito volátil (ver ejemplo al final de este anexo): 

• Utilice para el cálculo del volumen requerido (Vi) de la disolución inicial del analito un 

volumen final de 0,500 mL. 

• Prepare la disolución directamente en los viales de espacio de cabeza, agregando 

además de los volúmenes de DMSO correspondientes a la preparación de la disolución 

del analito, el volumen de estándar interno y de sangre requerido para el método 

(0,500 mL).  Selle cada vial con el sello de aluminio con el septum de teflón/silicón, 

después de preparado. Estas disoluciones deben prepararse justo antes del montaje 

en el cromatógrafo de gases, una vez usadas se descartan. 

• Si las disoluciones preparadas son niveles de una curva de calibración, utilice un orden 

aleatorio de preparación (no en forma ascendente o descendente), por ejemplo, para 

una curva de 7 niveles utilice el siguiente orden 1, 7, 4, 2, 6, 3 y 5. 

• En el caso que la disolución preparada sea un nivel de una curva de calibración, no se 

almacena, se prepara en el momento que se va a utilizar y el sobrante se descarta. 
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Ejemplo de preparación de disolución madre, disolución intermedia y disolución de 

trabajo y disoluciones de los niveles de la curva de sevoflurano a partir de un estándar 

de referencia Ph. Eur. y con DMSO como disolvente: 
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ANEXO NÚMERO 2 

 

Condiciones de los métodos del dilutor según analito 
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ANEXO NÚMERO 3 

 

Distribución de métodos cromatográficos, hojas de cálculo, base de datos y archivos 

según analitos, uso, equipos, ubicaciones en computadora de equipo y servidores. 

 

Nombre del método  Tipo de analito Uso Equipo 
Ubicación en computadora del 

equipo  

ANESTESICOS Anestésicos 
Análisis de muestras, 

controles y calibradores 
GC7890 

C:\CDSProjects\ANESTESICOS\MET-
HODS 

VOLATIL 
Otras sustancias vo-

látiles 
Análisis de muestras, 

controles y calibradores 
GC7890 C:\CDSProjects\VOLATILES\METHODS 

DESCANSO General 
Método de reposo del 

equipo 
GC7890 C:\CDSProjects\ETANOL\METHODS 

LIMPIEZA General 
Método de limpieza del 

equipo 
GC7890 C:\CDSProjects\ETANOL\METHODS 

 

 

Tipo de archivo Uso 
Ubicación en servidor de 

toxicología 

Hoja de cálculo “Machote curva de 

calibración de otros volátiles”, 

versión actualizada 

Sirve de machote para generar 

curvas de calibración en uso de 

otros volátiles, guardada con la 

fecha de calibración 

H:\reporte\Volátiles 

Archivos de la curva de otros vo-

látiles, guardadas por fecha de 

calibración y vigente 

Generar cálculos de controles y 

muestras de las secuencias de 

análisis 

H:\reporte\Volátiles\(analito) 

Gráficos de control en uso 
Revisión de tendencias y acepta-

ción de controles 
H:\reporte\Volátiles\(analito) 

Archivo de la base de datos “Ma-

nejo de solicitudes y RAS” (ver-

sión actualizada) 

Manejo de casos y objetos regis-

trados en el SADCF y pendientes 

de análisis 

H:\reporte\ Base datos manejo 

de solicitud y RASES MSR\ 

 

 

Tipo de archivo Equipo Ubicación en computadora del equipo  

secuencia GC7890 C:\CDSProjects\ANESTESICOS ó VOLATILES\SEQUENCES 

datos GC7890 C:\CDSProjects\ANESTESICOS ó VOLATILES\RESULTS 

métodos en uso GC7890 C:\CDSProjects\ANESTESICOS ó VOLATILES\METHODS 

Respaldo de métodos de eta-
nol y congéneres 

GC7890 
C:\CDSProjects\ANESTESICOS ó VOLATILES\METHODS\Anes-

tésicos o Volátiles\Año 
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ANEXO NÚMERO 4 

Condiciones de los métodos cromatográficos según analito y cromatógrafo 
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ANEXO NÚMERO 5 

 

Ejemplos de hojas que componen la hoja de cálculo: “Machote curva de calibración de otros 

volátiles” 
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ANEXO NÚMERO 6 

 

Fórmulas de regresión y ponderación utilizadas en las hojas de cálculo “Machote curva de 

calibración de etanol y congéneres” y “Machote curva de calibración de otros volátiles”, 

referenciadas Miller-Miller en 3.5 y Spiridonov en 3.6 
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