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El contratista debera de verificar los procedimientos de mantenimiento preventivo que se
describen en la siguiente lista, y en el caso de que exista algin problema con uno o varios de
los pasos, deberan especificarlo en un espacio para comentarios.
VOLTAJES DC Y AC DEL GANTRY ROTATORIO Y ESTACIONARIO
UNIDAD ESTACIONARIA

Chequeo fuente de poder PS111

Chequeo fuente de poder PS382

Chequeo fuente de poder PS380

UNIDAD ROTATORIA

Chequeo fuente de poder PS752

Chequeo fuente de poder PS750

Chequeo fuente de poder PS751

UNIDAD DAS

Chequeo Voltaje PS1 6V

Chequeo Voltaje PS2 3,3

Chequeo Voltaje Trifasico

CHEQUEO GENERAL DEL GANTRY ROTATORIO Y ESTACIONARIO
Chequeo Rotacién Manual del Gantry Rotatorio

Chequeo de Cables, Conectores y Amarras del Gantry Rotatorio
Chequeo de los Laser Internos del Gantry Rotatorio

Chequeo de los Laser Internos del Gantry Estacionario

Chequeo de Carbones de Trasferencia de Potencia

Chequeo de las tuberias de Enfriamiento Heat Exchanger

Chequeo del Teclado de Operacion del Gantry

Chequeo de los Sensores de Impacto
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Prueba de operacion del gether

Chequeo del Interruptor de Emergencia

Chequeo de la polea del movimiento rotatorio del Gantry
Limpieza Interna y Externa del Gantry

CHEQUEO DE LA VELOCIDAD GANTRY ROTATORIO
Autotext de Velocidad de Giro en 1,5 seg

Autotext de Velocidad de Giro en 1,0 seg

Autotext de Velocidad de Giro en 0,5 seg

CHEQUEO DE LA COLIMACION

Autotext de Verificacion del SLIT en Foco 2 X 4 (L)
Autotext de Verificacion del SLIT en Foco 1 X 16(L)
Autotext de Verificacion del SLIT en Foco 0,5 X 4 (S)
Autotext de Verificacion del SLIT en Foco 2 X 10 (L)
Autotext de Verificacion del SLIT en Foco 2 X 4 (S)
Autotext de Verificaciéon del SLIT en Foco 1 X 12 (S)
Autotext de Verificacion del SLIT en Foco 0,5 X 16 (S)
Autotext de Verificacion del SLIT en Foco 0,5 X 2 (S)
CHEQUEO DE LA POSICION DEL GANTRY ROTATORIO
Autotext de posicion en 0 grados

Autotext de posicién en 90 grados

Autotext de posicion en 180 grados

Autotext de posicion en 270 grados

CHEQUEO DE LA CAMILLA DE PACIENTE

Chequeo fisico de la Camilla

Chequeo de las Manijas de Liberacion

cv
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Chequeo de Niveles de Grasa en Rieles y Partes Méviles
Limpieza Interna y Externa de la Camilla

CHEQUEO DE LA CONSOLA

Realizacion de Backup de Preset

Chequeo fuente de poder PC PSU ENTRE TB1-6
Chequeo fuente de poder PC PSU ENTRE TB2-6
Chequeo fuente de poder PC PSU ENTRE TB3-6
Chequeo fuente de poder PC PSU ENTRE TB4-6
Chequeo fuente de poder PC PSU ENTRE TB5-6
Chequeo fuente de poder PS2

Chequeo de la Calibracién Aire

Chequeo de la Calibracion NRA

Chequeo Fisico de Cables, Conectores, Tarjetas y Discos Duros
Limpieza del Filtro de Aire

Limpieza Interna y Externa

CHEQUEO CON FANTOMAS

Uniformidad con fantomas de agua y acrilico

Prueba de TOS Phantom de Resolucién A:(aire)

Prueba de TOS Phantom de Resolucién B:(delryn)
Prueba de TOS Phantom de Resolucién C:(acrilico)
Prueba de TOS Phantom de Resolucién D:(nylon)
Prueba de TOS Phantom de Resolucién E:(polypropileno)
Prueba de TOS Phantom de Resolucion F:(agua)
Numero de Cortes

Verificar parametros referencia de TOS Phantom
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Finalizando la revision, se debera entregar un reporte escrito que detalle los resultados de la
inspeccion y las recomendaciones especificas hacia acciones futuras, actualizaciones o
manejo de partes de repuesto. Entregar una copia a la Unidad de Radiologia Forense del
Departamento de Medicina Legal para verificacion y consulta del historial de mantenimiento
por parte del personal del Poder Judicial.

La supervision de los servicios de mantenimiento que ejecute el contratista, estara a cargo del
Administrador del contrato el Lic. Christopher Leitén Araya (o la persona que lo sustituya) de
la Unidad de Radiologia Forense del Departamento de Medicina Legal, Teléfono 2267-1131,
correo: cleiton@poder-judicial.go.cr; quien efectuara la supervision respectiva del
mantenimiento preventivo trimestral que se brinde, tomando como base el reporte entregado
por la contratista y la programacion de labores que se indique.

CUARTA: GENERALIDADES

« El contratista debera presentar un certificado de calibracion y buen funcionamiento de los
equipos una vez al afio, esto para ser presentados ante el Ministerio de Salud como requisito
para el permiso de funcionamiento de la Unidad de Radiologia Forense del Departamento de
Medicina Legal.

« Garantia de que todos los componentes o accesorios son nuevos y sacados de linea de
produccién, elaborados con materiales de primera calidad.

* Todos los repuestos, o partes a incorporar y cuyo costo genere un cobro para el Poder
Judicial, deberan someterse a conocimiento de la Unidad de Apoyo Administrativo del
Departamento de Medicina Legal para su aprobacion previo a efectuar el servicio, debe de
presentarse mediante una oferta por escrito, indicando detalle y costo del articulo.

« Las partes o repuestos sustituidos deberan entregarse inmediatamente al Lic. Christopher
Leitén Araya encargado de la Unidad de Radiologia Forense del Departamento de Medicina

Legal (o la persona que lo sustituya en el puesto al momento de que se realice la visita), quien
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llevara los repuestos a la Administracién de la Ciudad Judicial para su destruccion, donacién
o reciclaje segun corresponda.

« El contratista se compromete a mantener en existencia un stock de repuestos y accesorios
legitimos de uso comun del equipo de Tomografia Helicoidal Multicorte marca Toshiba, modelo
Agquilion Lightning, en la forma mas completa posible a fin de garantizar al Poder Judicial la
debida atencion de este contrato. También se compromete a cumplir con una entrega maxima
de 20 dias habiles a partir de la autorizacién y notificacién via correo electronico por parte del
administrador del contrato Lic. Christopher Leiton para accesorios o partes especiales a fin de
garantizar la debida atencion de este contrato. Salvo disposiciones distintas, a juicio de la
Administracion, en curso de ejecucion del contrato, por el significado que representa la cuantia
de repuestos a incorporar, se podra gestionar una nota de exoneracion de impuestos, en cuyo
caso, el contratista se entiende obligado tanto a suministrar la informacién y documentos
necesarios para ello, como a realizar los descuentos correspondientes por los titulos que se
lleguen a exonerar.

« La prestacion de los servicios requeridos entrafia para el contratista, la dotacién por su cuenta
y riesgo, de todo el recurso humano y material necesario para la realizacion de los trabajos,
como también de los equipos y herramientas apropiadas para este tipo de labores.

QUINTA: Informe y Visitas
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El servicio de mantenimiento se realizara de manera trimestral. A partir de la fecha de inicio
del contrato y en un plazo no mayor a 5 dias habiles de la comunicacién de la orden de inicio
que realiza el Subproceso de Verificacion y Ejecucion Contractual, el contratista debera
presentar la programacién anual que contemple el calendario de visitas por concepto de todos
los mantenimientos preventivos. El servicio de mantenimiento preventivo se realizara
incluyendo las rutinas de revision y pruebas descritas en el punto llamado “Rutinas de
Mantenimiento Preventivo” indicadas en el apartado C. El contratista queda obligado a
reportarse con la Unidad de Radiologia Forense del Departamento Medicina Legal al iniciar y
terminar los trabajos.

* Durante sus actividades el contratista debera emitir su reporte de servicio y una vez terminado
el trabajo, debera entregar una copia al Lic. Christopher Leiton Araya, Responsable de
Proteccién Radiolégica de la Unidad de Radiologia Forense del Departamento de Medicina
Legal (o la persona que lo sustituya en el puesto al momento de que se realice la visita) como
constancia de haberse realizado el trabajo. El contratista debera solicitar el visto bueno y firma
del encargado de Unidad de Radiologia Forense del Departamento Medicina Legal. Este
informe contendra informacién similar a los siguientes puntos:

a) Nombre, hora y fecha de inicio y final de cada servicio, firma del encargado, datos del
equipo, del cliente y de la persona que llevo a cargo el servicio. Debe incluir la
confirmacién de la realizacion de cada una de las actividades solicitadas en la
descripcion del servicio de este cartel. (Check list).

b) Los hallazgos y/o las observaciones que el ingeniero sugiera.

c) Tiempo empleado

d) Firma del inspector y/o persona responsable de la Unidad de Radiologia Forense del
Departamento de Medicina Legal que en el momento de la revision se encuentra en el

lugar donde se realizaran los trabajos.
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SEXTA: Lugar y plazo de entrega aplicables:

Los repuestos a sustituir en el caso de un mantenimiento correctivo seran entregados e

instalados en el lugar designado por la Unidad de Radiologia del Departamento de Medicina

Legal en un plazo no mayor a 20 dias habiles a partir de ser autorizado y notificado via correo

electrénico por el Lic. Christopher Leitén Araya, correo cleiton@poder-judicial.go.cr, teléfono

22267-1131 o la persona que lo sustituya.

SETIMA: El precio se desglosa de la siguiente manera:

Correctivo del equipo de
Tomografia Helicoidal
Multicorte marca Toshiba,
modelo Aquilion Lightning,
ubicado en la sala de
Tomografia Computarizada
(TC) de la Unidad de
Radiologia Forense  del

Departamento Medicina
Legal.

Segun especificaciones
técnicas

detalladas en el cartel y la
oferta.

Linea | Cant | Periodicidad | Cant de Descripcion Precio Monto
periodos Unitario total
en 1 afo por visita | anual
(incluye
IVA)
1 1 Trimestral 4 Mantenimiento Preventivo y | $2,316.50 | $9,266.00

OCTAVA: Procedimientos de control de calidad requeridos:

Antes de dar el recibido conforme a la prestacion del servicio, la Unidad de Radiologia Forense

verificara que los certificados y/o informes, asi como los requisitos técnicos del contrato se

hayan brindado segun lo estipulado. También, se verificara que al equipo al que se le haya

brindado el servicio, no presenten ningln tipo de dafio o deterioro con respecto a como el

mismo fue recibido para que se le brindara el servicio.
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NOVENA: Pago del mantenimiento, se hara por servicios prestados satisfactoriamente de
manera trimestral, los cuales ya incluyen cualquier costo por repuestos de uso comdn, de
transporte y mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia del
contrato. Dicha transferencia bancaria se ejecutara una vez realizada el servicio respectivo, y
recibido a entera satisfaccion del Poder Judicial. Para tales efectos, el adjudicatario debe
presentar en un lapso no mayor de cinco dias habiles a partir de la prestacién del servicio a
satisfaccion, la facturacion respectiva (factura comercial electronica, autorizada por la
Direccién General de Tributacion, remitiendo en el caso que corresponda al correo electrénico
sefialado por la oficina usuaria los archivos: pdf de la factura electronica, archivo xml de la
factura electrénica y archivo xml de aceptacion del Ministerio de Hacienda) ante la
Administracion, sea el Departamento Financiero Contable u oficina usuaria, con el visto bueno
del usuario en la factura con firma digital o en su defecto firma fisica con los correspondientes
requisitos (firma, nombre, nimero de cédula, sello de la oficina y fecha). El pago se hara
efectivo en un plazo no mayor a 30 dias naturales.

DECIMA: Este contrato tendra una vigencia original de un afio y podra prorrogarse en forma
automatica por periodos similares, hasta un maximo de cuatro afos. El contrato se tendra por
prorrogado si el Poder Judicial no comunica por escrito a la contratista su propésito de ponerle
fin, con al menos un mes de anticipacion con respecto a la fecha de conclusion.
DECIMAPRIMERA: Este contrato se estima en la suma de ¢5.712.303,68 (CINCO MILLONES
SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TRES COLONES CON 68/100).
DECIMASEGUNDA: Dafios y Responsabilidades:

El contratista debera responder por los dafios o perjuicios causados a los equipos que en
ejecucion de los servicios resulten de un actuar doloso, negligente, imprudente o de impericia.
Es responsabilidad del contratista acatar las mejores practicas en materia de seguridad

ocupacional, dotar a sus ingenieros del equipo de proteccion personal adecuado segun las

@
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normas establecidas, ademas debera demostrar que cuenta con pélizas de riesgos de trabajo.
El personal que se presente a realizar los trabajos debera reportar su hora de ingreso con el
personal de seguridad que se ubica en los puestos de acceso, asi como la hora de salida, para
poder determinar el tiempo que se demoré en la prestacion del servicio. Debera indicar ademas
al oficial de seguridad el nombre y nimero de activo del equipo que debe revisar o reparar. La
supervision de los servicios de mantenimiento que ejecute el contratista estara a cargo del
Administrador del contrato el Lic. Christopher Leitén Araya de la Unidad de Radiologia del
Departamento de Medicina Legal (o la persona que lo sustituya en el puesto al momento de
que se realice la visita) quien efectuara la supervision respectiva del mantenimiento preventivo
trimestral, tomando como base el reporte entregado por la contratista y la programacién de
labores que se indique.

DECIMATERCERA: El Poder Judicial cobrara por concepto de clausula penal un porcentaje
de 3.55% diario sobre el costo de la visita trimestral y hasta un maximo del 25% del costo de
dicha visita; por cada dia habil de atraso, cuando el adjudicatario incumpla sin previa
justificacion la fecha definida para la atencion de mantenimiento preventivo, segin la
programacion anual de visitas. Un 0.44% por hora sobre el costo de la visita trimestral y hasta
un maximo del 25% del costo de dicha visita; por hora habil de atraso, cuando el adjudicatario
incumpla con los tiempos de respuesta definidos para la atencién de desperfectos o
irregularidades en el funcionamiento del equipo (posterior al tiempo definido de 4 horas
habiles). Un 3.55% diario sobre el costo de la visita trimestral y hasta un maximo del 25% del
costo de dicha visita; por cada dia habil de atraso, cuando el adjudicatario incumpla con la
entrega del diagndstico de dafios (3 dias habiles). Un 3.55% diario sobre el costo de la visita
trimestral y hasta un maximo del 25% del costo de dicha visita; por cada dia habil de atraso,
cuando el adjudicatario incumpla con la entrega de repuestos (20 dias habiles). En caso de

que se incurra en atraso o se incumpla con los compromisos adquiridos, la Administracion,
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ademas, podréa resolver el contrato, perseguir el pago de dafios y perjuicios no cubiertos y
aplicar las demas sanciones administrativas que prevé el ordenamiento juridico. EI monto de
la sancién debera ser cobrado directamente al adjudicatario o adjudicataria y en caso de
negativa del o la contratista para cancelarlo, podra ser retenido de las facturas pendientes de
pago o rebajo de la garantia de cumplimiento. El proceso de ejecucion de clausula penal sera
llevado a cabo por el Subproceso de Verificacion y Ejecucion contractual del Departamento de
Proveeduria. La aplicacién de la clausula penal o la ejecucion de la garantia de cumplimiento
no exime al contratista de indemnizar a la Administracién por los dafios y perjuicios que no
cubran esos conceptos.

DECIMACUARTA: Verificacién del contrato:

Se cuenta con un profesional de la Unidad de Radiologia del Departamento de Medicina Legal,
para llevar a cabo y hacerse responsable de lo relacionado con la ejecucion del contrato, quien
contara con la colaboracién de la Unidad de Apoyo Administrativo del Departamento de
Medicina Legal y del Area de Verificacién y Ejecucion Contractual del Departamento de

Proveeduria

DECIMAQUINTA: De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta,
en el pago a realizar a la contratista, se les retendra el porcentaje correspondiente por ese

concepto.

DECIMASEXTA: El gasto que se origine de la ejecucion de este contrato, se cargara a la

subpartida correspondiente del presupuesto del Poder Judicial.

DECIMASETIMA: La Auditoria Judicial tendra la potestad en la fiscalizacion del cumplimiento
de las clausulas y del fin publico desde la emision del pliego de condiciones, de conformidad
con el informe 727-31-SAF-2018 emitido por esa Auditoria

DECIMAOCTAVA: Este contrato se suscribe y formaliza conforme al acuerdo tomado por el
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Consejo Superior en sesion N° 23-05, celebrada el 31 de marzo de 2005, articulo LII, y la
resolucion del Departamento de Proveeduria N°100-2021, de las diez horas del dos de marzo
de dos mil veintiuno.

DECIMANOVENA: Lo no previsto en este contrato se regira por requerimientos del pliego de
condiciones de la Contratacion Directa N°2020CD-000401-PROVCD, la oferta de la
contratista, las disposiciones de la Ley de la Contratacién Administrativa y su Reglamento y

demas normativa conexa.

VIGESIMA: A efecto de recibir las comunicaciones e informaciones que el Poder Judicial
tuviere que remitir a la contratista, ésta sefiala como medio al efecto el correo electronico:
serviciomesa@me.co.cr

VIGESIMA PRIMERA: La eficacia de este contrato queda condicionada a su posterior
aprobacion por parte del Area de Contratacion Administrativa de la Direccion Juridica del Poder

Judicial.

En fe de lo convenido y ambas partes de acuerdo, firmamos en la ciudad de San José, a los

dieciséis dias del mgs\de margo de dos mil veintiuno. -

. Erik Cas an Vargas Cruz
‘ 1-1235-0603
Corte Suprema de Justicia
APROBADO |

AREA DE EGN’!HJ(,&E\GII ADM"N'\STRA'\E" |
DIRECCION JURIDICA |
!
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Poder Judicial Corte Suprema de Justicia

CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE
TOMOGRAFIA HELICOIDAL MULTICORTE MARCA TOSHIBA, MODELO AQUILION
LIGHTNING, UBICADO EN LA SALA DE TOMOGRAFiIA COMPUTARIZADA (TC) DE LA
UNIDAD DE RADIOLOGIA FORENSE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL
N°031121

Nosotros, Fernando Cruz Castro, mayor, casado, Doctor en Derecho, vecino de Sabana Sur,/
cédula 1-0388-0486, en caracter de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
Superior del Poder Judicial, actuando con las facultades del inciso 1 del articulo 60 de la Ley
Organica del Poder Judicial, quien en adelante y en el caracter dicho se denominara PODER
JUDICIAL, y Esteban Vargas Cruz, mayor, casado, ingeniero industrial, portador de la cédula
de identidad N°1-1235-0603, en condicién de apoderado generalisimo sin limite de suma de la
empresa MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA, cédula juridica 3-
101-007879, personeria inscrita en la Seccion Mercantil del Registro Publico al Tomo 215,
Asiento 164, Folio 183, quien en adelante y en el caracter dicho se denominara “la contratista”,

hemos convenido en este contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: El objeto de este contrato consiste en brindar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo de Tomografia Helicoidal Multicorte marca Toshiba, modelo
Aquilion Lightning, ubicado en la sala de Tomografia Computarizada (TC) activo nimero
680387, ubicado en la Unidad de Radiologia Forense del Departamento Medicina Legal, a fin

de evitar posibles fallas y para mantenerlo en 6ptimo funcionamiento y operacién.

.

EV
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La labor consiste en brindar servicios periédicos de actividades de mantenimiento preventivo
y correctivo, a cargo de personal y equipo técnicamente especializado, asi como el suministro
de los repuestos necesarios, para que los equipos puedan dar el servicio continuo y eficaz
propio de su naturaleza, asimismo, prevenir en la medida de lo posible los dafios y defectos
que los equipos pudieran experimentar en su uso normal, y si ello ocurriera, reparar cuanto
antes toda falla o dafo, para que la Unidad de Radiologia no deba suspender el servicio. El
contratista prestara los servicios de inspeccion trimestral, pruebas y mantenimiento, limpieza,
ajustes y reparaciones de los equipos. Esta labor consistira en una revision con una duracién
minima de 2 horas por visita, que consiste en verificacion y monitoreo del funcionamiento y
operacién de todas las partes del equipo, con fines preventivos y correctivos, incluyendo mano
de obra especializada, para las reparaciones menores o mayores.

SEGUNDA: Mantenimiento Preventivo Periddico: La rutina a seguir en el caso del
mantenimiento preventivo se apegara a los manuales y recomendaciones del fabricante.

« Rutina e Inspecciones minimas: En un plazo no mayor a 5 dias habiles después de la

comunicacion de la orden de inicio que realiza el Subproceso de Verificacion y Ejecucion
Contractual, el contratista debera presentar la programacion anual que contemple el calendario
de visitas por concepto de mantenimiento preventivo. El servicio de mantenimiento preventivo
se realizara incluyendo las rutinas de revision y pruebas descritas en el punto llamado “Rutinas
de Mantenimiento Preventivo”, incluidas en el apartado C.

* Los trabajos de mantenimiento seran realizados en horas y dias habiles, de lunes a viernes
de 7:30 a.m. a las 16 30 horas.

« Suministros: Los trabajos incluyen mano de obra, suministros de limpieza, asi como todos los
insumos (limpiadores de contactos, fusibles de uso comuin, componentes electrénicos menores
tales como resistencias, transistores, diodos, y herramientas técnicas especializadas)

necesarias para realizar las actividades requeridas.
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Mantenimiento correctivo: Este servicio consistira en reparaciones mayores y menores con
base en las llamadas de urgencia por dafios o paralizaciéon que haya sufrido el equipo, o por
la aprobacién por parte de encargado de la Unidad de Radiologia Forense del Departamento
de Medicina Legal, respecto a la atencion de alguna advertencia técnica que comprometa la
operacion del equipo, y que haya sido sometida a conocimiento a la Unidad de Apoyo
Administrativo del Departamento de Medicina Legal. Este contrato debe incluir la mano de obra
para labores correctivas de cualquier indole, contemplando los insumos de uso comdn tales
como solventes, limpiadores dieléctricos, componentes comunes de electronica (fusibles de
uso comun, resistencias, diodos, transistores), de manera que no se aceptaran cobros
posteriores por reparaciones en sitio, salvo por concepto de repuestos y componentes
especiales, cuyo tramite serd valorado y autorizado previamente, conocida la posible inversion.
« Reparaciones menores: Estos trabajos se deberan realizar previa autorizacién por parte de
la Unidad de Radiologia, seran ejecutados cuando la reparacion sea posible en sitio y con uso
de herramientas portatiles convencionales utilizadas en el ambito de servicio de estos equipos.
« Reparaciones mayores: Si el equipo requiere sustituciones o reparaciones de componentes
mayores para garantizar su correcto funcionamiento o puesta en marcha después de un fallo,
estos trabajos se podran realizar en un taller especializado y el valor de los repuestos sera
cobrado de acuerdo con los valores tipicos del mercado, previa justificacion y aprobacién por
parte del Poder Judicial. Sin embargo, corren por parte del contratista la logistica y costos
asociados por el servicio de montaje y desmontaje, o transporte de repuestos y/o componentes
de equipo, como parte del servicio de mantenimiento brindado.

« La responsabilidad de las labores ante el Poder Judicial, corren por parte del contratista, aun
cuando éste deba recurrir a talleres externos, las garantias y calibraciones son responsabilidad
exclusiva del contratista. Toda la mano de obra para labores de mantenimiento preventivo y

correctivo que incluyan reparaciones menores y mayores debe ser considerada dentro de los
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costos del contratista, razén por la cual el Poder Judicial no realizara pagos adicionales por
concepto de mano de obra ni por componentes menores del equipo.

+ Las averias menores o aquellas que no comprometan la integridad del equipo seran
reparadas, en horas y dias habiles de lunes a viernes de 7:30 a 16: 30 horas, previa
programacion con la Unidad de Radiologia Forense del Departamento de Medicina Legal,
salvo que de comun acuerdo se establezca otro horario.

» Cada vez que ocurra un desperfecto en los equipos o se note alguna irregularidad en su
funcionamiento, la Unidad de Radiologia Forense del Departamento de Medicina Legal dara
aviso al contratista con la mayor brevedad posible. El contratista, por su parte enviara un
Ingeniero especializado en el area de electricidad, electro- medicina, electromecanica,
electronica o informatica, quien debera presentarse al sitio en un lapso maximo de 4 horas
habiles a partir del aviso (para cualquier llamada correctiva), para efectuar la revision e iniciar
la reparacion del aparato dafado, a fin de que el mismo quede funcionando normalmente en
el menor tiempo posible. Si el ingeniero no acudiere a reparar el equipo dentro del plazo de las
4 horas ya indicadas, se aplicaran las sanciones que correspondan, segtn lo pactado en el
apartado de “Clausula Penal”. El contratista se entiende comprometido a mantener en
existencia un stock de repuestos y accesorios en la forma mas completa posible a fin de
garantizar al Poder Judicial la oportuna y debida prestacién de los servicios objeto de la
contratacion.

« Central telefénica o teléfono celular: El contratista debera de disponer de una central de

llamadas, correo electrénico o celular de la persona encargada, donde se garantice el reporte
de averias.

« En el caso de un fallo en el equipo, el contratista debera entregar en un plazo no mayora 3
dias habiles, a partir del momento en que se presente la Unidad de Radiologia Forense a

revisar el mismo, un diagnéstico de los dafios encontrados y el costo de los repuestos
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necesarios para la reparacion, esto de previo a su realizacion, a fin de que sea aprobada o no
por la Jefatura y la Unidad de Apoyo Administrativo del Departamento de Medicina Legal. Si
asi conviene a sus intereses, el Poder Judicial podra realizar la compra de cualquier repuesto,
sin la necesidad de informarle o tener algtin compromiso de compra de este con la contratista,
razén por la que no se admitira ningtin condicionamiento en este sentido.

« El contratista debera comprometerse a contar con manuales, diagramas eléctricos y Cds (o
dispositivo de almacenamiento superior) de software originales correspondientes al equipo de
Tomografia Helicoidal Multicorte marca Toshiba, modelo Aquilion Lightning, por lo que el Poder
Judicial no estara en la obligacién de suministrarlos.

« En caso de fallar algtin equipo, el contratista podra ser contactado por la Unidad de Radiologia
Forense del Departamento de Medicina Legal, quien posterior a la realizacion del servicio
debera firmar el reporte de atencién como constancia del trabajo realizado.

« El encargado para dar el visto bueno a facturas y atender la supervision del servicio por parte
del Poder Judicial sera el Lic. Christopher Leiton Araya, encargado de la Unidad de Radiologia
del Departamento de Medicina Legal (o la persona que lo sustituya en el puesto al momento
de que se realice la visita).

TERCERA: Rutinas de mantenimiento: Actividades de mantenimiento preventivo.

En el reporte entregado después de cada visita debe indicar lo evaluado en cada una de las
siguientes actividades, en caso de que el técnico encuentre alguna falla que comprometa el
equipo, debera notificar de inmediato a la Unidad de Radiologia Forense del Departamento de
Medicina Legal. El contratista deberé responder por los dafios o perjuicios causados a los
equipos, que en ejecucion de los servicios resulten de un actuar doloso, negligente, imprudente

o de impericia.




